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= @ scala pentru tensiune, curent conlinuu si alternativ
<6 e @ scala pentru Ohmmetrul Serie {2
2 {f@ @ scala pentru rezistente mici
N v @ acul indicator
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@ domeniul de frecventa pentru curent alternativ

®

buton pentru reglarea pe "0" a chmetrului
ghernuﬁv]
si in curent alternativ)

borna DL2{Ohmmetru derivatie)

Inscriptionari obligatorii

comutator pentru selectarea domeniului de masurare

@ domeniul de mésurare pentru intensitatea curentului continuu
domeniul de masurare pentru intensitatea curentului alternativ
@ domeniul de masurare pentru tensiunea electrica alternativa
@ domeniul de masurare pentru tensiunea electrica continuua

@ domeniul de méasurare pentru Chmmetrul Serie

borna minus pentru tensiune si curent continuu {folosita si in curent

orna plus pentru mésurarea tensiunii si curentului continuu {folosita



