Marcarea aparatelor de masurat analogice

Cadranul aparatului este suportul pe care este trasata scara gradata. Pe cadran exista o
serie de simboluri care transmit informatii operatorului: simbolul unitati de masura a marimii
masurate, simbolul principiului de functionare, natura curentului, indicele clasei de exactitate
(precizie), simbolul pozitiei normale de functionare, tensiunea de incercare dielectrica, simboluri
care dau indicatii privind securitate utilizarii aparatului.
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